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влошаване на функцио-
налността на оборудването.

		USB портът на зарядното 
служи единствено за 
описаната цел.

		За зарядното 
използвайте единствено 
сертифицирано по 
EN62368-1 и/или EN60601-1 
оборудване с изходяща 
мощност от 5 V DC. Мин. 
500 mA.

	 Слуховите апарати не 
трябва да се използват 
с домчета/системи за 
предпазване от натрупва-
не на ушна кал при 
пациенти със спукани 
тъпанчета, с възпалени 
ушни канали или други 

увреждания на кухините 
на средното ухо. 
В подобни случаи 
препоръчваме използва-
нето на класическа 
отливка. Ако попаднете 
в такава изключително 
рядка ситуация, при която 
някоя част от този продукт 
заседне в слуховия 
Ви канал, силно препоръ-
чително е да потърсите 
помощ от медицинско 
лице за безопасното 
отстраняване.

	 Не допускайте ухото  
Ви да понася силни 
физически удари, когато 
носите слухов апарат 
с индивидуално 
изработени отливки. 
Устойчивостта на 



77

индивидуално израбо
тената отливка е 
предвидена за нормална 
употреба. Силният 
физически удар върху 
ухото Ви (напр. по време 
на спорт) може да доведе 
до счупване на инди
видуално изработената 
отливка. Това може да 
причини перфорация 
на слуховия канал или 
спукване на тъпанчето.

	 След механично усилие 
или удар върху инди
видуално изработената 
отливка се уверете,  
че тя е цяла, преди да 
я поставите на ухото.
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	 Тези слухови апарати 
са водоустойчиви, но не 
са импрегнирани. Те 
са предназначени за 
употреба при ежедневни 
дейности и случайно 
излагане на екстремни 
условия. Никога не 
потапяйте слуховия апарат 
във вода! Тези слухови 
апарати не са специално 
предназначени за 
продължително потапяне 
във вода, като например 
при плуване или къпане. 
Винаги сваляйте слуховия 
апарат преди подобни 
дейности, тъй като той 
съдържа чувствителни 
електронни компоненти.

22.2 Информация за безопасност на продукта

	 Никога не почиствайте 
с вода отворите на 
микрофона. В противен 
случай той може да 
изгуби специфичните 
си акустични функции.

	 Предпазвайте слуховия 
си апарат и аксесоарите 
за зареждане от топлина 
(никога не го оставяйте 
близо до прозорец или 
в кола). Никога не 
използвайте микро
вълнови фурни или други 
затоплящи устройства, за 
да подсушавате слуховия 
апарат или аксесоарите 
за зареждане (има риск 
от пожар или експлозия). 
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Попитайте Вашия 
слухопротезист кои 
са подходящите методи  
за подсушаване. 

	 Не поставяйте аксесоарите 
за зареждане близо до 
индукционна повърхност 
за готвене. Проводимите 
структури в аксесоарите  
за зареждане може да 
погълнат индукционна 
енергия, което ще доведе 
до термично разрушаване. 

	 Необходимо е да сменяте 
домчето на всеки три 
месеца или когато стане 
твърдо или ронливо. Това 
е с цел да се предотврати 
разкачването на домчето 
от тръбичката по време  

на поставянето или 
изваждането от ухото.

	 Не изпускайте слуховия си 
апарат или аксесоарите за 
зареждане! Изпускането 
върху твърда повърхност 
може да повреди Вашия 
слухов апарат или 
аксесоарите за зареждане.

	 Зарядното устройство, 
Power Pack и захранването 
трябва винаги да бъдат 
защитени срещу удари. 
В случай че зарядното 
устройство, Power Pack 
или захранването бъдат 
повредени при удар, 
устройствата повече не 
трябва да бъдат използвани.
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	 Съхранявайте слуховия 
апарат в зарядното 
устройство, ако няма  
да го използвате 
продължително време.

	 Специалните медицински 
или стоматологични 
прегледи, включващи 
радиация, описани 
по-долу, могат да 
повлияят отрицателно на 
правилното функциони
ране на Вашите слухови 
апарати. Отстранете ги и 
ги оставете някъде извън 
помещението/зоната, 
където се извършва 
прегледът, преди да се 
подлагате на:

    •	 Медицински или 
стоматологични прегледи 
с рентгенови лъчи (както и 
компютърна томография).

    •	 Медицински прегледи 
с ядрено-магнитен 
резонанс, генериращи 
магнитни полета. Не е 
необходимо да сваляте 
слуховите апарати, когато 
преминавате през 
охранителни скенери 
(на летища и др.). Ако се 
използват рентгенови 
лъчи, то те ще са в много 
ниски дози и няма да 
повлияят на слуховите 
апарати.

	 Не използвайте слуховия 
си апарат в зони, където е 
забранено електронно 
оборудване.
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	 Слуховите апарати  
трябва да бъдат сухи преди 
зареждане. В противен 
случай не може да се 
гарантира надеждно 
зареждане.

	 Използвайте само 
одобрените зарядни 
устройства и Power Pack, 
описани в това 
ръководство за 
експлоатация, за 
зареждане на Вашите 
слухови апарати, 
в противен случай 
устройствата може да  
се повредят.

	 Слуховият(те) Ви апарат(и) 
и Power Pack съдържат 
литиево-йонни батерии 

с енергия в киловатчасове 
<20 Wh, която е тествана 
в съответствие с UN 38.3  
на "UN Ръководство 
за тестове и критерии" 
и трябва да бъдат 
транспортирани 
в съответствие с всички 
правила и разпоредби  
за безопасно 
транспортиране на 
литиево-йонни батерии.
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